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OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 /259 70 36+9 fax 32/259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl
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RAPORT Z BADAN NR 34568 / LB / 2019
Zleceniodawca POLCARGO-MEDYKA Spétka z o.0.
Oddziat w Krakowie A |
ui. Dobrego Pasterza 48/14 tacznikow {:}l“ 2) ’g .....
31416 KRAKOW ~ odps L6 -ae
Badany obiekt Woda Stan probki: bez zastrzezen

Wodociag Publiczny Rawatowice
016/03/589/19 - woda do spozycia

ZGK ul. Spétdzielcow 1

Pobieranie i transport POLCARGO (AK 010)

2019-10-25
2019-10-25

Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébkobiorca:

Data pobierania:
Data dostarczenia:

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 301349

Wynik Niepewnoéé
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnoéc <0.20 NTU
Y Smak/ Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach/ Liczba progowa zapachu / TON <1
Y pH 7.2 0.2
Y Przewodnosé elektryczna wtasciwa w 20°C 534 pS/cm 16 puS/em
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 m!
Y Ogélna liczba mikroorganizmaw w 22°C 10 jtk/1 mi [6-186] jtk/ml
Numer proby 301349:
Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badafi nr NS/HKiS/4560/ZL/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.
oraz nr NS/HKiS$/4560/2L/30-75/2019 wydane dnia 17.05.2019r,
W_ odniesien!u do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéinej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zieceniodawca.
Data rozpoczgcia badan biologicznych: 25.10.2019r,
Data zakoficzenia badar biologicznych: 29.10,2019r.
Data zakoriczenia pozostatych badan; 13.11.2019r.
Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespoiu oceniajacego
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.,
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RAPORT Z BADAN NR 34568 / LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metnos¢ PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2008 1-18
Y R Zapach/ Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y pH PN-EN 1SO 10523:2012 2.0-12.0
Y  Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 20°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uS/em
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN SO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Ogédlna liczba mikroorganizmoéw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1 mi

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pabranych przez Laboratorium dane dotyczage probki zostaly podane przez Kllenta, wyniki badar dotycza tylko dostarczonych probek, niepewnosé wyniku nie uwzglednia pabierania.
Jezeli nis podanp inac;ej dia prébek nia pobranych przez Laboralorium: plan i procadury acbie(arlia“;yq identyfikowalne u lz;ienta. i P 4 :

Y ~ badania akredylowana zamieszczong w Zakresia Akredylacii AB 213, N - badanie nieakredytowans, Y{P) - badanie akredytowane zamieszczone w zalkresis akredytagji podwykanawcy, .
NR) - badanie wykonane matoda sltsrnatywna dia metody wskazans] w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosel wynikaw, R — zamigszczony na plerwszgj stronie
omentarz ca wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem meto y.

Wyniki ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredylowane.

Niapewno&s: dia badan sensarycznych podano jako przedrial Srednie] geomelrycznsj, dla badar biclogicznych podano jako przedzial nlepewnoscl pomiaru (wspolczynnik razszerzenia k=2,
Prawdopedobienstwa 95%), dla pozostalych badan okredlono jako niap%méé rozszerzong (wspdlczynnik rozszerzenia k=2, nrawﬁupoda%iarﬁst\'vo 85%), (wspofczy

Dia wynikéw penizsj (<) | powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnoéci nie padaje sig.

ng “ykonywania badad sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium. ) o o
9f rozpatrywane sa zgodnie 2 Procedura Ogolng P-8 Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byé powislany jedynie w calosci,




